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ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica 
tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101
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1.Pararietry Ogélne - Lp.9. Czy Zamawiajacy dopusci do
whudowanym akumulatorem gwarantujacy awaryine zasik

przetargu respirator z
e do podirzymania pracy

aparatu w peinyr zakresie nastawianych parametrow odearcnawych wraz z wbudowanym

arsdien powietrza. (dotyczy zasilania calego aparatu f. ur
obres rin. 120 min.?

3.Pararnetry Nastawiaine Lp.3. Czy Zamawiajacy dopus:
przeply vem wdechowym regulowanym dla oddechéw obo
kontrolcwanyen « zakresie 3 -120 [imin]?

3.Pararnetry Nastawialne Lp.11. Czy Zamawiajacy dopu
cisnienism wdechowym w zakresie 2-90 cmH20?

3.Parametry Nastawialne Lp.14. Czy Zamawiajacy dopu:
wysokir poziomen cignienia przy BIPAP, BILEVEL. APR)

3.Pararnetry Nastawialne Lp.19. Czy Zamawiajacy dcpuj
regulowanym procentowym kryterium zakonczenia fazy w
zakresi 10 - 80 [%]?

3.Parametry Nastawialne Lp.21. Czy Zamawiajacy dopu
mechanicznym zaworem bezpieczenstwa ustawionym na

4.Pomiar parametrow wentylacji Lp.2. Czy Zamawiaia
przetwornikiem przeplywu wielokrotnego uzytku przystosoy
(flazma, tienek atylenu, plyny)? W przypadku stosowania
potrzety sterylizowat przetwornika przeplywu.
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iny | elektroniki respiratora) przez

do przstargu respirator z
iazkowych objetosciowo-

ci do przetargu respirator z

i do przetargu respirator z

w zakresie 5-50 cmH20?

ci do przetargu respirator z
jechowe] w trybie PSV/ASE w

ci do przetargu respirator z

talg wartosc 120 cmH20?
dopusci do przetargu respirator z

ranym do sterylizacji na zimno
itrow na wydechu nie ma

4.Pomiar parametrow wentylacji Lp.24. Czy Zamawiaj

jacy dopusci do przetargu respirator
2 trendami graficznymi do 72 godz. oraz mozliwoscia odczytania wartosci cyfrowej w xazaz:&

punkeie: tego przedziatu?









                        Brodnica, dn. 04.07.2014r. 

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
Sprawa nr: ZP/4/2014

Pytania i odpowiedzi nr 11 (Zadania nr 2A-2F)
Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/4/2014 
Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt.” Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – sprawa nr ZP/4/2014. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1
[image: image3.png]6.Inne pozadane funkcje i wyposazenie Lp.5. Czy Zamayiajacy dopusci do przetargu
respirator bez gniazda do podiaczenia bezposrednio drukarki do respiratora?

6.Inne pozadane funkcje | wyposazenie Lp.8 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargy
respiratur bez mozliwasci wspoipracy z urzadzeniami do podawania tienku azotu (NO)?

7.inne pozadane funkcje | wyposazenie Lp.1 Czy Zamawisjacy dopusci o przetargu
respirator z ukladem oddechowym jednorazowego uzytku jednorurowym wspolosiowym, rura
wrurze?.

7.Inne pozadane funkcje | wyposazenie Lp.1 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu
respirator bez mazliwosci rozbudowy aparatu o funkcje poriaru dwutienku wegla E1CO2?
O2ecniv tego typu pomiary sa wykonywane przy pomacy Kardiomonitorow przylozkowych i
nia ma dotrzeby zwiekszania kosztow urzadzenia

7.Inne pozadane funkcje | wyposazenie Lp.1 Czy Zamawiajacy dopusci do przelargu
respiralor 2 moZ iwodcia rozbudowy o koszyk do umieszczenia pulsoksymatru na czas
transportu? |




1.9. Zamawiający nie zgadza się na zmianę parametru.

3.3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o wskazanym w pytaniu parametrze. 
3.11. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o wskazanym w pytaniu parametrze.
3.14. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o wskazanym w pytaniu parametrze.

3.19. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o wskazanym w pytaniu parametrze.

3.21. Ze względu na bezpieczeństwo chorych wymagamy aby respirator był wyposażony w regulowany mechaniczny zawór bezpieczeństwa chroniący pacjenta na wypadek awarii elektroniki.

4.2. Ze względu na stosowanie procedury sterylizacji wymagamy aby przetwornik był przystosowany do sterylizacji w autoklawie.

4.24. Wymagamy aby respirator miał możliwość prezentacji wyników trendów tabelarycznych

[image: image4.png]Pytanle L, Parametry Ogéline, punkt 2
C2y Zamawiajacy dopuscl do przetargu respirator prumichy dla dorostych i drieci od 10 kg?

Pytanle2, Parametry Ogéine, punkt 4, 6,9

Cay 2amawialacy dopusci do przetargu respirator stacjonarny 2 motliwodela transportu
wewngtzszpitainego 2 zasilaniem w powietrze z centraine] Instalacj gazowej zamiast turbiny
lub kompresora i 2 akumulatorem na 60 minut pracy?

Pytanle 3, Parametry Ogéine, punkt 11
Czy Zarmawiajacy dopuscl do praetargu respirator z zewngtrznym wysokle] Klasy
nebullzz:orem, niepraumatyeznym | nlasynchronlcznym n+umvm 2 pojemnlkiem na lek w

postacl vibrujacej membrany z regulacja czasu nebulizacji na 15 lub 30 minut?

Pytania 4, Tryby Wentylacji, punkt 8, 10, 12 |

Czy Zamawiajacy dopusel do przetargu respirator z funkelq oddechu manuainego z
parametrami zgodnymi z aktuainymi ustawieniami parametréw wentylac)l oraz wentylacja
bezdech. tylko w trybie ciénienlowo kontrolowanym = mo;l'mué:ii ustawlanla parametréw
tego trybu i bez automatycznych westchnien? i
Pytanle 5, Parametry Nastawlalne, punkt 2, 3, 5, 6 |

Cry Zamawiajacy dopuscl do prietargu respirator z zakresem regulac)l objetosci
pojedynczego oddechu w granicach 100 do 2000 m, z automatycznym doborem przeplywu
wdechowego, czasem wdechu od 0,1 do 5 sekund, pauza le:hnw. 0-1,5 sekundy?




6.5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o wskazanym w pytaniu parametrze.
6.8. Zamawiający chce mieć możliwość alternatywnych terapii a więc podtrzymuje zapis SIWZ.

7.1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o wskazanym w pytaniu parametrze.
7.1. Pytanie dotyczy pkt 7.9. Zamawiający nie dopuszcza.
7.1. Pytanie dotyczy pkt 7.10. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia 
o wskazanym w pytaniu parametru.
UWAGA!!!
W załączniku nr 15 (Formularz spełniania parametrów technicznych dla zadania nr 2F) w kolumnie pt. „Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca”, w celu potwierdzenia, że zaoferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przy każdym parametrze podać numer odpowiedzi Zamawiającego w której dopuścił on parametr zaproponowany przez Wykonawcę.
Zestaw pytań nr 2 (zadanie nr 2F):

[image: image5.png]Pytanie 15, Wyposatenle, punkt 1
Czy Zamawlajacy dopuscl do przetargu respirator z jednorazowym ukfadem oddechowym
wykonarym w standardowym systerie dwuramiennym?

Pytanie 16, Wyposaienie, punkt 9, 10
Czy Zamawiajacy dopuscl do przetargu respirator bez motliwoscl rozoudowy o pomar EtCO2
oraz bex motliwascl rozbudowy o pétke na pulsoksymetr, biorac pod uwage i te elementy
5a dedyb owane Jako wyposatenle monltoréw pacjenta?




Odpowiedź na pyt 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrze opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach  opisanych w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 3: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrze opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrze opisanym w pytaniu.
[image: image6.jpg]gy

INSTALACIA GAZOW MEDYCZNYCH
RZUT I PIETRA - SEGMENT A

22003

100





Odpowiedź na pyt 5: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrze opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 7: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrze opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 8: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrze opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 9: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrze opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 10: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrze opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 11: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrze opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 12: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrze opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 13: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrze opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 14: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrze opisanym w pytaniu.
[image: image7.jpg]Bytanie nr 1. dotyczy: zad.2A - param techni
chirurgiezna

no - uiytkowe - kolumna

C2y Zamawiajacy w ramach réwnowaznosci do punkti nr 6 (podéwletiane wskazniki
na preegubach) dopusci kolumne z przegubami | przyciskami zwalniajacymi
zahamowanie fozysk ramion oznaczonymi kolorami w spossb ulatwiajacy obstuge
kolumny: przycisk | obstugiwane przez ten przycisk ramie oznaczone takim samym
Kolorem (innym, niz drugi przycisk i drugie ramie)?
Uzasadienie:

Pragniemy zauwatyé, te réznica pomiedzy rozwiazaniem proponowanym a wymaganym nie
ma praktycznego znaczenia w przypadku codziennego uzytkowania kolumny. Co wiecej
wymagana funkcjonalnoé¢. jest cecha charakterystyczna jednego producenta  kolumn
dostepiych na rynku. Zadne inne kolumny dostepne na polskim rynku nie speiniaja
wymaganego parametru. Taki sposob okreélenia Przedmiotu Zaméwienia stanowi istotne




Odpowiedź na pyt 15: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrze opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 16: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrze opisanym w pytaniu.
UWAGA!!!
W załączniku nr 15 (Formularz spełniania parametrów technicznych dla zadania nr 2F) w kolumnie pt. „Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca”, w celu potwierdzenia, że zaoferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przy każdym parametrze podać numer odpowiedzi Zamawiającego w której dopuścił on parametr zaproponowany przez Wykonawcę.
Zestaw pytań nr 3 (zadanie nr 2D):

[image: image8.jpg]Zadaniz nr 2 A - dostawa kolumn chirurgicznych i anestezjologicznych

Kolumna chirurgiczna

1. Czy Zomawiajgcy dopusci do zaoferowania kolumng chirurgiczng w ktdrej nosnosc ramienia
wynosi 125 kg?

2. Cay Zamawiajqcy dopusci do zaoferowania kolumng chirurgiczng w ktdrej praeguby ramion
kolumny wyposazone sqw harulce pneumatyczne?

3. Cay Zamawiojqcy dopusci do zacferowania kolumng chirurgicang ktéra nie posiada
podswietlanych wskaznikow prezentujgeych stan zohamowania fozysk ramienia?

4. Cay Zomawiojqcy dopusci do zaoferowania kolumne chirurgiczng wyposazong w punkty
poboru gazéw zamocowane no tylnych Sciankach glowicy ustawionych pod kqtem 50 stopni?

5. Cay Zamawiajqcy dopusci do zacferowania kolumng chirurgiczng wyposazong w gniazdo
gazowe mocowane na tylnej Sciance konsoli odseparowanej od umiejscowienia gniazd
elektrycznych?

6. Cay Zamawiajqcy dopusci do zacferowania kolumng chirurgiczng wyposazong w péike do
zawieszania spregtu dodatkowego o wymiarach 450 x 450 mm i dopuszczalnym obcigéeniu
40kg?

7. Cay Zomawiojqcy dopusci do zooferowania kolumne chirurgiczng z polkami wyposazonymi w
szyny z nieukrytymi koricowkami w odbojnikach?

Kolumna anestezjologiczna

8 Czy Zamawicjacy dopusci do zaoferowania kolumne anestezjologicznq w ktdrej nosnos¢
ramienio wynosi 125 kg?




Odpowiedź na pyt. 1: Zgodnie z SIWZ
[image: image9.jpg]9. Czy Zamawiajqcy dopusci do zaoferowania kolumng anestezjologiczng w ktdrej przequby
ramion kolumny wyposazone sq w hamulce pneumatyczne?

10. Czy Zamawiajqcy dopusci do zacferowania kolumne anestezjologiczng ktéra nie posiada
podéwietlanych wskoznikéw prezentujqcych stan zahamowania fozysk ramienia?

1:1. Cay Zamawiajqcy dopusci do zaoferowania kolumne anestezjologiczng wyposazonq w punkty

poboru gazéw zamocowane na tylnych Sciankach glowicy ustawionych pod kqtem 50 stopni?

Cay Zomawiajqcy dopusci do zaoferowania kolumng anestezjologicznq wyposazong w

gniazda gazowe mocowane na tylnej iciance konsoli odseparowanej od umiejscowienia

gniazd elektrycznych?

Czy Zamawiajqcy dopusci do zaoferowania kolumng anestezjologiczng wyposazong w pdtke

do zawieszania spragtu dodatkowego o wymiarach 450 x 450 mm i dopuszczainym

obciqteniu 40 kg?

14 Cay Zamawiojqcy dopusci do zaoferowania kolumng chirurgicang z péikq wyposatong w
szyny 2 nieukrytymi koricowkami w odbojnikach?

13




[image: image10.jpg]ZADANIE 2A
Kolumnia chirurgiczna

1

Cay Zamawiajacy dopuszeza kolumng ostong sufitowa 63x63 cm ? Zbyt mata oslona powoduje
utrudnienia w dostepie do plyt montatowych | czynnosei serwisowych . Standardowe piyty
sufitowe sufitow podwieszanych maja wymiary przyblitone do 60x60 cm  dlatego
proponowany rozmiar oslony sufitowej w peini ostoni otwor w suficie co w praypadku piyty
mniejszej moze byt Klopotliwe.

Czy Zamawiajacy dopuszcza kolumng o facznej diugosci ramion mierzonych w osi przegubéw
min 1730 cm? Takie zestawienie ramion (o0 ledwie 7em mniejsze od wymaganego)
praktycznie nie zmniejsza nam mo#liwosci ugytkowych kolumny.

Czy Zamawiajgcy zg0dz sig, aby nosnodé ramienia wynosita 210 kg.

Czy Zamawiajacy dopuszcza kolumng 2 hamulcami sterowanymi pneumatycznie ale
2apewniajace utrzymanie kolumny w pozycji zahamowanej w przypadku zaniku gazéw ?
Takle rozwigzania stosowane 3 u wigkszoscl producentéw kolumn.

Czy Zamawlajacy zrezygnuje 2 wymogu podéwietlanych wskainikéw umieszczonych na
przegubach ramion ? Jest to cecha charakterystyczna dia konkretnego producenta |
uniemotliwia zozenie ofert konkurencyjnych. Co Jest w sprzecznosci z Ustawa o
Zaméwieniach Publicznych.

Czy Zamawiajacy dopuszcza kolumng 2 glowica o przekroju kwadratu z 4 bokami zamiast
wymogu pigciobocznego? Rozwigzanie takie pozwala na lepszq konfiguracie glowicy w
gniazda | lepsze usytuowanie potek i arantaci kolumny w praysztosci w zaleznoéci od potrzeb
Sali operacyjne].

22y Zamawiajacy dopuszcza kolumng wyposazona w pétki o wymiarach 530 x 480 cm ? jest to
niewielka réznica w stosunku do wymagane] i nie ma znaczenia w uzytkowaniy

Czy Zamawisjacy bedzie wymagai, aby Kkolumna miata motliwos¢ dowolnego
rekonfigurowania jej przez Uzytkownika? Dotyczy to zaréwno gniazd gazéw medycznych,
elektrycznych, niskonapieciowych oraz wyréwnania potencjatéw, jak tet akcesoriw takich
iak potki, uchwyty na drazki infuzyjne. Wszystkie ww. elementy moga by¢ montowane na
dowolne] wysokosci, na dowolnej cianie kolumny. Rozwiazanie to w znacznym stopniu
awigksza funkcjonalnodé kolumny oraz zmniejsza koszty przerdbek konfiguracyinych w
praysziosci.

Kolumna Anesteziologiczna

1

Zzy Zamawiajacy dopuszcza kolumng ostong sufitowg 63x63 cm ? Zbyt mata ostona powoduje
utrudnienia w dostgpie do piyt montazowych i czynnosei serwisowych . Standardowe plyty
sufitowe sufitéw podwieszanych maja wymiary przyblizone do 60x60 cm diatego
proponowany rozmiar osiony sufitowej w petni osloni otwér w suficie co w przypadku piyty
mniejszej moze byé kiopotiiwe.

22y Zamawiajqcy dopuszcza kolumne o faczne] dfugosci ramion mierzonych w osi przegubéw
min 1730 cm? Takie zestawienie ramion (o ledwie 7cm mnicjsze od wymaganego)
praktycznie nie zmniejsza nam motliwosci uzytkowych kolumny.

2y Zamawiajacy 280dzi sie, aby nosnos¢ ramienia wynosita 210 kg.





Odpowiedź na pyt. 3: Zgodnie z SIWZ
Odpowiedź na pyt. 4: Zgodnie z SIWZ
[image: image11.jpg]Zadaniz nr 2A: |

Kolumna chirurgiczna |

1. Cz/ zamawiajacy dopusci do postepowania kolumng chirurgiczna z przegubami ramion

wy 0sazonymi w hamulce cierne?

Cz/ zamaw ajacy dopusci do postepowania kolumne ¢hirurgiczna z przegubami ramion

wy0sazonymi w hamuice pneumatyczne? |

2. Cz/ zamaw ajacy dopusc do postepowania kolumne chirurgiczng bez podswietlanych
ws <aznikéw pokazujacych stan zahamowania lozysk ramienia?

4. Cz/ zamaw ajacy dopusci do postgpowania kolumne chirurgiczna z glowica o przekroju
poprzecznym czterobocznym z sciankami bocznymi utawionymi pod katem
ulatwiajacyr dostep  boku | przodu do nich?

€. Cz/ zamaw ajacy dopusci do postepowania kolumng ¢hirurgiczna z gniazdami
gazowymi umieszczonymi na scianie tyinej glowicy? |

Kolumna anestezjologiczna

1. Cazy zamawiajacy dopusci do postgpowania kolumne anestezjologiczna z przegubami
rariion wypasazonymi w hamulce cieme?

2. Czy zamawiajacy dopusc do postepowania kolumne anestezjologiczn z przegubami
rarion wypsazonymi w hamulce pneumatyczne? |

4. Cay zamawiajacy dopusci do postepowania kolumne anestezjologiczna bez
poféwietianych wskaznikow pokazujacych stan zahamowania fozysk ramienia?

¢, Cay zamawiajacy dopusci do postgpowania kolumng anestezjologiczna z glowica o
praekroju poprzecznym czterobocznym z $ciankami bocznymi ustawionymi pod katem
uletwiajasyr dostep 2 boxu | przodu do nich? |

£, Czy zamawiajacy dopusci do postepowania kolumne anestezjologiczna z gniazdami

gazowymi umieszczonymi na Scianie tylinej glowicy?





Odpowiedź na pyt. 5: Zamawiający nie zmieni kryteriów oceny ofert.
Odpowiedź na pyt. 6: Nie.
Odpowiedź na pyt. 7: Zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź na pyt. 8: Zamawiający nie zmieni kryteriów oceny ofert.
W załączniku nr 15 (Formularz spełniania parametrów technicznych dla zadania nr 2D) w kolumnie pt. „Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca”, w celu potwierdzenia, że zaoferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przy każdym parametrze podać numer odpowiedzi Zamawiającego w której dopuścił on parametr zaproponowany przez Wykonawcę.
Zestaw pytań nr 4 (zadanie nr 2D):
1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pomiaru rzutu serca fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie używany, rok produkcji 2012? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu SIWZ

Zestaw pytań nr 5 (zadanie nr 2A)
 [image: image12.jpg]‘Bytaniz dotyczace przedmiotu zaméwilenia:
ZADANIE 2€
Stot op 2racyjny 2 wyposazeniem ortopedycznym

1

10,

Czy Zamawiajacy dopusci do udziatu w postepowaniu st 2 napgdem elekiromechanicznym
zamiast napedu elektrohydraulicznego? Dia poprawnego funkcjonowania stotu operacyjnego
na bloku operacyjnym najwazniejsze jest aby wszystkie wymagane funkcje wykonywane byly
elektrycznie | bezwysitkowo. To w jaki sposob jest to realizowane tzn. czy przy pomocy
sinikéw elektrohydraulicznych, elektromechanicznych czy kombinowanych (hybrydowych]
nie ma #zdnego znaczenia z punktu widzenia Klinicznego, dlatego oferowane rozwiazanie jest
réwnorzedne do wymaganego.

Czy Zamawiajacy dopuszcza stol z segmentem plecow skladajacym sig z 3 lub 6
odejmowanych elementéw do operacji barkéw?

Cay 2amawiajacy dopuszcza stél o standardowe] dlugosci bez podgiowka | podndikéw
1150mm? Pragniemy poinformowat, ze oferowany stét w standardowej konfiguracji ma ok.
200cm diugosc

Cay Zamawiajacy dopuszcza stél ktorego wigczenie funkcji elektromechanicanych nastepuje
Po aktywac]i praycisku na panelu sterujgcym a sterowanle funkeji pilotem nastepuje po
wciénigeiu praycisku danej funkeji bez koniecznosci weiskania dodathowych aktywac]i?
System tan pozwala na szybkie wykonanie danej funkej | odiaczeniu jej natychmiast po
2wolnieniu przycisku na pilocie czy panelu sterujacym.

Czy Zamawiajacy dopuszcza stdl 2 podstawa w ksztatcle litery U , ktéra zapewnia dobra
stabilizacie stolu co jest wazne pray zabiegach ortopedycznych | dobry dostep operatora do
pola operacyjnego?

Czy Zamawiajgcy dopuszcza do udzialu w postepowaniu stéf ze wspornikiem bioder
montowanym do szyny bocznej?

Cay Zamawlajacy dopuszcza do udziatu w postepowaniu stol z podpdrka nogl 2 plaskim
materacem o minimalnych wymiarach 250mm x 350mm?

Cay Zamawiajacy dopusicza do udziahu w postepowaniu stél z zaczepem uchwytu stopy
wykonanym ze stali nierdzewne]  skéry?

Cay Zamawiajacy dopuszcza do udzialu w postepowaniu st6l ze wspornikiem kolana do
ulotenia pacjenta na boku umotliwiajacym obrot, ustawienie katowe | regulacie wysokoci
bez materaca ale 2 miekka wyiciétka?

Czy Zamawiajacy dopuszcza stél 2 przystawka do operacji fakotki o min. wymiarach @100 x
200mm ?





Kolumna chirurgiczna:
Odpowiedź na pyt 1: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 

Odpowiedź na pyt 2: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 3: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 4: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 5: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrze opisanym w pytaniu.
Kolumna anestezjologiczna:

Odpowiedź na pyt 1: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 

Odpowiedź na pyt 2: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 3: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 4: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 5: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrze opisanym w pytaniu.

UWAGA!!!
W załączniku nr 15 (Formularz spełniania parametrów technicznych dla zadania nr 2A) w kolumnie pt. „Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca”, w celu potwierdzenia, że zaoferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przy każdym parametrze podać numer odpowiedzi Zamawiającego w której dopuścił on parametr zaproponowany przez Wykonawcę.
Zestaw pytań nr 6 (zadanie nr 2A)

1. Prosimy o potwierdzenie, że kolumny wyposażone w hamulce pneumatyczne i cierne spełnią oczekiwania Zamawiającego (ramię kolumny oraz wszystkie przeguby). Pneumatyczny hamulec centralnego przegubu zostaje zwolniony przez naciśnięcie przycisku, który jest integralną częścią profilu obudowy półki sprzętowej. Natomiast pneumatyczny hamulec przegubu środkowego zwalniany jest przez naciśnięcie drugiego przycisku, który jest integralną częścią profilu obudowy półki sprzętowej.

Odpowiedź na pyt. 1: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
2. Ze względu na opisanie rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które znacznie podnoszą koszty kolumny i które uniemożliwiają udział niektórym wykonawcom w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia (podświetlane wskaźniki umieszczone na przegubach pokazujące wizualnie stan zahamowania łożysk ramienia) co jest rozwiązaniem charakterystycznym i unikatowym prosimy o dopuszczenie kolumn wyposażonych w hamulce pneumatyczne bez podświetlanych wskaźników. Podkreślić należy, iż niejednokrotnie wyroki KIO w sprawie opisywania przedmiotu zamówienia przy użyciu parametrów technicznych charakterystycznych i unikatowych dla danego produktu potwierdzały naruszenie ustawy Zamówień Publicznych.

Odpowiedź na pyt. 2: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi.
3. Prosimy o dopuszczenie kolumn z ramionami o przekroju prostokątnym - wyeliminowanie producentów posiadających takie ramiona, a jest ich zdecydowana większość, utrudnia uczciwa konkurencję i nie jest uzasadniona obiektywnymi potrzebami zamawiającego. Podkreślić należy, iż niejednokrotnie wyroki KIO w sprawie opisywania przedmiotu zamówienia przy użyciu parametrów technicznych charakterystycznych i unikatowych dla danego produktu potwierdzały naruszenie ustawy Zamówień Publicznych (wyrok KIO z 2010-03-25 KIO/UZP 277/10). 

Odpowiedź na pyt. 3: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach opisanych w pytaniu.

4. Czy zamawiający za równoważne urządzenia uzna kolumny wyposażone w głowicę zasilającą z wbudowanymi gniazdami gazów medycznych bezpośrednio w głowicę z możliwością rozmieszczenia ich po stronie frontowej lub tylnej głowicy według ustaleń z Zamawiającym. 

Odpowiedź na pyt. 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach opisanych w pytaniu.

5. Wymogi co do równoważności produktów powinny być podane w sposób dokładny, przejrzysty i jasny tak, aby z jednej strony zamawiający, dokonując oceny ofert, mógł w sposób jednoznaczny przesądzić kwestię równoważności zaproponowanych produktów, z drugiej zaś strony, aby wykonawcy, przystępujący do udziału w postępowaniu mieli pewność co do oczekiwań zamawiającego w zakresie właściwości i istotnych cech charakteryzujących przedmiot zamówienia. Precyzyjne określenie wymogów co do równoważności produktów pozwala prawidłowo ocenić i porównać złożone oferty. Brak podania minimalnych wymagań w zakresie równoważności produktów, przy jednoczesnym wskazaniu konkretnego produktu, stanowi naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp. Wobec powyższego prosimy o potwierdzenie, że za sprzęt medyczny równoważny będzie uznana kolumna z gniazdami zasilającymi w gazy medyczne umieszczone na tylnej stronie głowicy oraz gniazdami elektrycznymi i punktami wyrównania potencjału instalowanymi na panelach bocznych z boku konsoli. Właściwości funkcjonalne i jakościowe będą zbliżone do tych, które zostały zakreślone w SIWZ. Kolumna nie będzie bowiem identyczna, tożsamy z produktem referencyjnym opisanym w SIWZ, ale będzie posiadała pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.

Odpowiedź na pyt. 5: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi.
6. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach równoważności zostaną dopuszczone półki pod aparaturę medyczną montowane z przodu głowicy: górna o wymiarach 450x330mm oraz półka dolna 550x400 mm z szufladą o wymiarach 370x305x95 mm. 

Odpowiedź na pyt. 6: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
7. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach równoważności zostaną dopuszczone półki pod aparaturę medyczną o wymiarach 582x495 mm. 

Odpowiedź na pyt. 7: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
8. Prosimy o potwierdzenie, że kolumny wyposażone w hamulce pneumatyczne i cierne spełnią oczekiwania Zamawiającego (ramię kolumny oraz wszystkie przeguby). Pneumatyczny hamulec centralnego przegubu zostaje zwolniony przez naciśnięcie przycisku, który jest integralną częścią profilu obudowy półki sprzętowej. Natomiast pneumatyczny hamulec przegubu środkowego zwalniany jest przez naciśnięcie drugiego przycisku, który jest integralną częścią profilu obudowy półki sprzętowej. 

Odpowiedź na pyt. 8: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
9. Ze względu na opisanie rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które znacznie podnoszą koszty kolumny i które uniemożliwiają udział niektórym wykonawcom w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia (podświetlane wskaźniki umieszczone na przegubach pokazujące wizualnie stan zahamowania łożysk ramienia) co jest rozwiązaniem charakterystycznym i unikatowym prosimy o dopuszczenie kolumn wyposażonych w hamulce pneumatyczne bez podświetlanych wskaźników. Podkreślić należy, iż niejednokrotnie wyroki KIO w sprawie opisywania przedmiotu zamówienia przy użyciu parametrów technicznych charakterystycznych i unikatowych dla danego produktu potwierdzały naruszenie ustawy Zamówień Publicznych. 

Odpowiedź na pyt. 9: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi.
10. Prosimy o dopuszczenie kolumn z ramionami o przekroju prostokątnym - wyeliminowanie producentów posiadających takie ramiona, a jest ich zdecydowana większość, utrudnia uczciwa konkurencję i nie jest uzasadniona obiektywnymi potrzebami zamawiającego. Podkreślić należy, iż niejednokrotnie wyroki KIO w sprawie opisywania przedmiotu zamówienia przy użyciu parametrów technicznych charakterystycznych i unikatowych dla danego produktu potwierdzały naruszenie ustawy Zamówień Publicznych (wyrok KIO z 2010-03-25 KIO/UZP 277/10). 

Odpowiedź na pyt. 10: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach opisanych w pytaniu.

11. Czy zamawiający za równoważne urządzenia uzna kolumny wyposażone w głowicę zasilającą z wbudowanymi gniazdami gazów medycznych bezpośrednio w głowicę z możliwością rozmieszczenia ich po stronie frontowej lub tylnej głowicy według ustaleń z Zamawiającym. 

Odpowiedź na pyt. 11: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach opisanych w pytaniu.

12. Wymogi co do równoważności produktów powinny być podane w sposób dokładny, przejrzysty i jasny tak, aby z jednej strony zamawiający, dokonując oceny ofert, mógł w sposób jednoznaczny przesądzić kwestię równoważności zaproponowanych produktów, z drugiej zaś strony, aby wykonawcy, przystępujący do udziału w postępowaniu mieli pewność co do oczekiwań zamawiającego w zakresie właściwości i istotnych cech charakteryzujących przedmiot zamówienia. Precyzyjne określenie wymogów co do równoważności produktów pozwala prawidłowo ocenić i porównać złożone oferty. Brak podania minimalnych wymagań w zakresie równoważności produktów, przy jednoczesnym wskazaniu konkretnego produktu, stanowi naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp. Wobec powyższego prosimy o potwierdzenie, że za sprzęt medyczny równoważny będzie uznana kolumna z gniazdami zasilającymi w gazy medyczne umieszczone na tylnej stronie głowicy oraz gniazdami elektrycznymi i punktami wyrównania potencjału instalowanymi na panelach bocznych z boku konsoli. Właściwości funkcjonalne i jakościowe będą zbliżone do tych, które zostały zakreślone w SIWZ. Kolumna nie będzie bowiem identyczna, tożsamy z produktem referencyjnym opisanym w SIWZ, ale będzie posiadała pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. 

Odpowiedź na pyt. 12: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi.
13. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach równoważności zostaną dopuszczone półki pod aparaturę medyczną montowane z przodu głowicy: o wymiarach 450x330mm. 

Odpowiedź na pyt. 13: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
14. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach równoważności zostaną dopuszczone półki pod aparaturę medyczną o wymiarach 582x495 mm. 

Odpowiedź na pyt. 14: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
15. W związku z rozbieżnościami w opisie urządzeń zawartym w zał. nr 15 do SIWZ tj. Formularz spełniania parametrów technicznych oraz rysunkami (np. instalacja gazów medycznych rzut I piętra – segment A) i opisami dotyczącymi ilości punktów poboru gazów medycznych w kolumnach, prosimy o potwierdzenie, że wiążącym w kwestii wyposażenia kolumn będzie załącznik nr 15 do SIWZ, który szczegółowo określa wymaganą ilość punktów poboru w kolumnach. 
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Odpowiedź na pyt. 15: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i jest on wiążący w zakresie ilości punktów poboru gazów medycznych.
16. W przypadku nadrzędności rysunków nad formularzami prosimy o stosowną modyfikację. Dodatkowo zaznaczamy, że na rysunku powyżej wskazanym kolumny chirurgiczne są wyposażone w 3 punkty AIR-MOTOR (do napędu narzędzi chirurgicznych). Ilość wymagana i wystarczająca to 1 punkt AIR-MOTOR w każdej kolumnie. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku nadrzędności rysunków nad formularzem, należy wycenić 1 sztukę AIR-MOTOR.

Odpowiedź na pyt. 16: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i jest on wiążący w zakresie ilości punktów poboru gazów medycznych.
17. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy przedmiarem a rysunkami, co do ilości kolumn oraz paneli, prosimy o wskazanie dokumentu, który bezwzględnie będzie uznany za nadrzędny i obowiązujący.

Odpowiedź na pyt. 17: Nadrzędne są rysunku projektu.
18. Prosimy o potwierdzenie, że kolumny znajdujące się na rysunkach oraz w opisie instalacji gazów medycznych stanowią odrębną część niniejszego postępowania, są ujęte w zadaniu 2A, i nie należy ich wyceniać w kosztorysach instalacji gazów medycznych.

Odpowiedź na pyt. 17: Zamawiający potwierdza, że wszystkie kolumny należy wycenić w zadaniu 2A.
UWAGA!!!
W załączniku nr 15 (Formularz spełniania parametrów technicznych dla zadania nr 2A) w kolumnie pt. „Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca”, w celu potwierdzenia, że zaoferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przy każdym parametrze podać numer odpowiedzi Zamawiającego w której dopuścił on parametr zaproponowany przez Wykonawcę.
Zestaw pytań nr 7 (zadanie nr 2A)
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Wyéwietlanie danych w postaci ekranéw:
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Ekran diagnostycany

Ekran trendéw
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Ekran plynoterapii

Ekran danych pacjenta

- wprowadzenie danych pacjenta: imig, nazwisko, datg urodzin, wage, warost i ple¢

Ekran monitoringu

- lose krzywych falowych mozliwych do jednoczasowe] obserwacii na ekranie: 3, ilos¢ parametrow
mozliwych do jednoczesnej obserwacji na ekranie wformie liczb: 6

Ekran tabelaryczny (stupkowy)

- motliwoéé wyéwietlenia 6 parametrow,

- ekran pokazujacy normy (min i max) dla danego pacjenta

Ekran diagnostycany

- graficane z0brazowanie stanu hemodynamicznego pacjenta

- modliwoéé wyswietlenia 7 parametrow

Ekran trendéw

- wyéwietlenia do 4 parametréw (trendéw)

- motliwoéé ustawienia znacznika

- motliwoéé wyéwietlania wartosc historyczne parametrow w postaci cyfrowe]

Ekran pasywnego testu uniesienia konczyn

- modliwoéé pomiaru SVV u pacjentach niemechanicznie wentylowanych

Ekran plynoterapii

- motliwoéé wprowadzenia wolumenu podanego Bolusa | monitorowania SV na biezaco
Kolorowy ekran z wyéwietlaczem LCD TFT touchscreen’, przekatna ekranu min. 10", rozdzielczosé
minimum 800x600

Pamiec trendw monitora min. 72 godz.

Motliwoéc rozbudowy o eksport danych przez porty USB (min. 2) w postaci pliku Excel lub pdf
Powiadamianie o wystapieniu alarmu sygnatem diwigkowym i wizualnym

Mo#liwoé rozbudowy urzadzenia o protokdt HL7

Menu wigzyku polskim

Uchwyt do mocowania urzadzenia do stojaka

Zestaw startowy: Caujniki do pomiaru parametréw hemodynamicznych i ciénienia metoda
inwazying (1 kpl)

Waga aparatu nie wigcej iz 6 kg

Motliwoéé rozliczania pracy urzadzenia w TIsS 28

Cay pray dokonywaniu wyboru oferty Zamawiajacy bedzie brat pod uwage ~ zgodnie z art. 2 ust. 5 oraz art.
91 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1. Prawo zaméwien publicznych ~ koszty eksploatacii i zamawianego
urzadzenia, ktére dla 150 pacjentéw dla urzadzenia NICCOMO wynosza (zaleznie od usytych cewnikéw) od
ok. 92 000 2t do ok. 101000 2}, a praykladowo w przypadku urzadzenia firmy Edwards Lifesciences wynosza
odpowiednio od ok. 158 000 ztdo ok. 224 100 2! (informacja pochodzaca z ofert ziozonych przez w/w firme)?




[image: image15.png]Pytania 2adane w 2akresie zadania nr 20 - Dostawa monitorow do pomiarow hemodynamicznych serca

1. Proszg o dopuszczenie do przetargu monitora parametréw hemodynamicznych metoda maloinwazyina,
ktéry jest réwnowaine z opisanym urzadzeniem, zgodnie z artykutem ,Comparison of cardiac output derived
from FloTrac™Vigileo™ and impedance cardiography during major abdominal surgery’ opracowanie
sbiorowe, Journal of Intemational Medical Research 41(4)1342-1349, jak réwnie: jest réwnowatne 2
urzadzeniami opisanym w Zalaczniku nr 4a do zarzadzenia Nr 72/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 20 paidziernika 2011 . wraz 2 péiniejszymi zmianami (zafacznik nr 4a (Skala TISS-28) pkt 3,
lit ) do Zarzadzenia nr 89/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 19.12.2013r ) i jest refundowane w skali TIss-28
(zgodnie  zalaczonym pismem 02 NFZ/WSOZ/072-88-1/13 7 dnia 4go wrzesnia 2013r. NFZu Kujawsko-

Pomorski Oddzial), 0 nastepujacych parametrach

Aparat przeznaczony do maloinwazyjnego monitoringu parametréw hemodynamicznych

promieniowe] | pomiar ciénienia tetniczego

Metoda pomiaréw parametréw hemodynamicznych przez bioim pedancig oraz wklucie do tetnicy

Zasilanie 230V/50Hz

hemodynamicznych metoda maloinwazyjna

Urzadzenie do oceny stanu hemodynamicznego pacienta w oparciu o pomiar parametrow

pomiaru ciénienia

Urzadzenie do oceny stanu pomiaru rzutu serca metoda kardiografil impedancyjnej | inwazyinego

Urzadzenie posiadajace modut Sp02
Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane:
Raut serca (CO),

Objgtosé wyrautowa (sV),

Systemowy (obwodowy) opér naczyniowy (SVR),
Zmiennosé objgtosci wyrzutowe] (SVV)

- wskainik dostawy tlenu (D021)

-saturacja tlenu (5p02)

- zawartoét plynu Klatki piersiowej (TFC),

- wspslczynnik czasu skurczowego (STR),

- inwazyjne ciénienie tetnicze (18P),

- cagstose akei serca (HR),

- Indeks Heather (1),

Pomiar ciagly z uderzenia na uderzenie - beat to beat”





[image: image16.png]Cay przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiajacy bedzie braf pod uwage — zgodnie z art. 2 ust. 5 oraz art.
91 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych ~ funkcjonalnoét zamawianego
urzadzenia, ktéra w przypadku urzadzenia NICCOMO wyrbnia sig przede wszystkim

tatwoscia w uzyciu | krétkim czasem instalowania zestawu | rozpoczecia pomiaru

Calkowita nieinwazyjnoseia lub maloinwazyjnoscia

Caujnikami ze stata odlegloscia pomigdzy elektrodami

Motliwoscia usytkowania przez bialy personel medyczny

Jasnym praedstawieniem parametréw badan

Ekonomiczng metoda pomiaru

Motliwoscia ciaglego i dlugotrwalego pormiaru rzutu serca

Analiza parametréw niezaleznych od ciénienia krwi z uderzenia serca na uderzenie

Motliwoécia obserwacji trendow

Wysoka korelacja z referencyjnymi metodami | wysoka wiarygodnoscia wynikéw

Zintegrowana drukarka umozliwizjaca natychmiastowy wydruk

Eliminacia ryzyka infekcji 2 uwagi na brak koniecznoéci wklucia centrainego

Cay pray dokonywaniu wyboru oferty Zamawiajacy bedzie brat pod uwage ~ zgodnie z art. 2 ust. 5 oraz art.
91 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych ~ se urzadzenia konkurencyjne w
odrznieniu od urzadzenia NICCOMO moga charakteryzowat sig na prayklad

Inwazyjnoscia (blad termodilucjii blad analizy fali tetna)

Utratg odezynnika podczas pomiaru (konfeczna korekta), przy duzej niewydolnosci krazenia duze flosci
czynnika nawet 20 mi, potrzeba stosowania zimniejszych plynow

Koniecznoécia ponownej kalibracii gdy op6r naczyniowy sie zmieni

Podanie, bolusa uzaleznione od umiejetnosci uzytkownika

Ryzykiem niedokrwienia koriczyn (np. przez oderwarnie plytek miazdzycowych)

Ograniczeniem metody u pacjentéw z protezami naczyniowymi. Y-graft,

Ryzykiem powstania kiwiaka po punkji tetnicy udowej, szczegélnie u pacjentéw z zaburzeniami krzepnigcia
Dlugim czasem zaktadania kaniul, montowania zestawu kroplowego, zestawdw pluczacych , zerowaniem
caujnika oérodkowego ciénienia tylnego, zerowaniem czujnika krwawego ciénienia (nawet powyzej 30 minut)
Problemani z zalozeniem kaniuli do tetnicy udowej u pacjentéw otylych.

Problemani z zalozeniem kaniuli do tetnicy jetelijest infekcja w miejscu wklucia (grzybica pachwin)
Motliwoécia wystepowania zabur zefi odczytu pray ciaglych terapiach nerkozastepezych CRRT w zyle glowne]
gornej (jezeli bedzie ponizej wklucia centralnego to moze zasysat caynnik)

Ryzykiem zakazenia miejsca wkiucia (pachwiny s raczej brudn okolica i unikamy wtym miejscu kaniul). W
saczeglnosci u pacjentow otylych jest problem 2 zalozeniem w tetnicy udowej - yzyko Sepsy

Brakiem moliwosci pomiaru oporu naczyih plucnych | PAWP.

Niemoznocia zastosowania przy ECMO

Wratliwoécia na zaburzenie w praypadku

Duzych wartoéci EVLW (zanizania CO)

> Podawania boluséw przez CVC sasiadujacy 2 lina tt.

Zatorowosci plucnej (zanizenie EVLW)

Ograniczeniem zastosowania u malych dzieci (2 waga ponizej 3 kg)

Problemani 2 duz iloécia cewnikéw u pacjenta (cewnik terapeutyczny do podania lekéw np. katecholaminy
+cewniki CRRT (ciagta hemodializa)) az do 4 cewnikéw podiaczonych jednoczeénie, co moze powodowat
problemy 2 toaleta pacjenta i zwigkszenie ryzyko zakazen.

v

v



[image: image17.png]Pytania do projektu umowy ~ Zadanie nr 2E - dostawa stoh operacyjnego 7 wyposazeniem
ortopedycznym.

1.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod na wydiuzenie terminu wykonania zaméwienia (zadanie nr 2E)
do'8 tygodni od daty podpisania umowy? Jezeli nie to na jakie maksymalne wydiuzenie terminu
Zamawiajacy wyrazi zgode?

Czy Zamawiajacy przychyli sig do prosby i wydtuzy czas naprawy dostarczonego sprzetu,
wskazany w & 5 ust. 3 projektu umowy 2 3 do § dni roboczych?

. Czy Zamawiajacy preychyli si¢ do prosby i wydhuzy czas naprawy dostarczonego sprzen,

wkazuity w § 5 ust. 3 projektu umowy z 7 do 14 dni roboczych (w przypadku koniecznosci
sprowadzania czesci zamiennych 7 zagranicy)?

. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode | zmniejszy kary umowne wskazane w §7 ust. 1z 02% do 0,1%

cony wiowy brutto za kazdy dzieii zwloki?
Czy Zamawizjacy wyrazi zgods i zmniejszy kary umowne wskazane w §7 ust. 2z 02% do 0,1%
ceny umowy brutto za kazdy dzien zwloki?




[image: image18.png]Czy przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawlajacy bedzie brai pod uwagg - 2godnie 2 ant. 2 ust. 5 oraz art.
91 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwier publicznych - publikacje wliteraturze fachowe]
dotyczace funkejonalnosc, precyzyinodci | bezpieczenstwa pacjentéw w praypadku poszczegélnych urzadzef
opisane np. w:

- Article In Press; Review Article: Paul G. Barash, Giovanni Landorni, Journal od Cardiothoracic and Vascular
Anesthesia, Vol xx, No x (Month), 2012: pp xxx

- Anesthesia & Clinical Reserch; Failure of the Flotrack™/Vigileo™ (3.01) to Track Rapid Hemodynamic
Changes in an Unstable Cardiac Surgical Patient, Ahmed Zaky, Volume 3 Issue 8

- Critical Care 2012, Volume 16 Supp! 1, 57879

Cay Zamawiajacy wymaga ilosé czujnikéw do pomiaréw hemodynamicznych do wykonania pomiaréw u 100
pacjentéw, co da pefen obraz kosztéw uzytkowania urzadzenia?

Czy Zamawiajacy urzadzenie opisane w SIWZ jako monitor do pomiaréw hemodynamicznych uwzglednia
fakt, ze Firma EM-MED dysponuje i oferuje do sprzedazy monitor znacanie taiszy w uzyciu, bardzej
‘zaawansowany technicznie, mniej inwazyjny - a wiec przyjazny dla pacienta?

Cay Zamawiajacy, wyszczegblniajac w pkt. 2D kryteria jakie winno spefniaé omawiane urzadzenie, ma
éwiadomost faktu, ze w rzeczywistodci eliminuje z mozliwosci zakupu - jut przed przetargiem - monitor
Firmy EM-MED, podczas gdy jego parametry zaréwno cenowe jak i techniczne korzystnie odbiegaja od
monitora oferowanego przez Firme Edwards?




Odpowiedź na pyt 1:  Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 2:  Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 3:  Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 4:  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 5:  Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 6:  Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 7:  Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 8:  Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 9:  Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 10:  Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 11:  Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 12: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
UWAGA!!!
W załączniku nr 15 (Formularz spełniania parametrów technicznych dla zadania nr 2A) w kolumnie pt. „Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca”, w celu potwierdzenia, że zaoferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przy każdym parametrze podać numer odpowiedzi Zamawiającego w której dopuścił on parametr zaproponowany przez Wykonawcę.
Zestaw pytań nr 8 (zadanie nr 2A)
[image: image19.jpg]10.
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14,

Cay Zamawiajcy dopuszcza kolumng 2 hamulcami sterowanymi pneumatycanie ale
2apewniajace utrzymanie kolumny w pozycii 2ahamowane] w preypadku zaniku gazéw >
Takie rozwigzania stosowane 53 u wigkszosdi producentéw kolumn.

Cay Zamawiajacy arezvgnuje z wymogu podéwietianych wskatnikéw umieszczonych na
preegubach ramion ? Jest to cecha charakterystyczna dia konkretnego producenta |
uniemoziwia zotenie ofert konkurencyinych. Co jest w spreecznodci z Ustawg o
Zaméwieniach Publicznych.

Cay Zamawiajgcy dopusicza kolumng z glowica o preekroju kwadratu z 4 bokami zamiast
“ymogu pieciobocinego? Rozwigzanie takie pozwala na lepsza konfiguracie glowicy w
gniazda i lepsze usytuowanie pofek i arantacji kolumny w przysatoéci w zaleznosci od potrzeb
Sali operacyjnej.

Czy Zama wiajacy dopuszcza kolumng wyposatona w peiki o wymiarach 530 x 480 cm 2 jest to
niewielka réznica w stosunku do wymaganej i nie ma znaczenia w uzytkowaniu.

Czy Zamawiajacy dopuszcza kolumng bez schowka na nadmiar kabli >

C2/ Zamawiajacy bedzie wymagal, aby kolumna miate motliwoit dowolnego
rekonfigurowania jej pr2ez Uzytkownika? Dotycey to zaréwno gniazd gazéw medycznych,
elektrycznych, niskonapieciowych oraz Wwyréwnania potencjaiéw, jak tez akcesoriéw takich
fak polki, uchwyty na drazki infuzyjne. Wszystkie ww. elementy moga by¢ montowane na
dowolnej wysokotci, na dowolne] 4cianie kolumny. Rozwigzanie to w znacznym stopniu
awigksza funkcjonainost kolumny oraz zmniejsza kosaty przerdbek konfiguracyinych w
praysztosci.

rosimy o potwierdzenie, ze przewody zasilajace obwadow elektrycznych kolumn zostang
doprowaczone do miejsca mocowania kolumn we projektu technologii medycznej?

2rosimy o potwierdzen'e, te przewody niskopradowe (LAN, Video) z0stang doprowadzone do
miejsca mocowania kolumn wg projektu technologii medycznej?

>rosimy ¢ potwierdzenie, e wymagane gazy medyczne zostana doprowadzone do miejsca
mocowania kolumn wg projektu technologi medycznej?

>rosimy o potwierdzene, ze strop w miejscach mocowania kolumn jest w stanie wytrzymat
siy rzgdu 9500N7

lezeli nie ~ prosimy o potwierdzenie, e wykonanie takiego wzmocnienia lety po stronie
Zamawiajjcego.



[image: image20.jpg]11. Cay Zamawiajacy dopuszcza do udzialu w postepowaniu st 2 podpéria do operaci reki
montowana do szyny boczne] o wymiarach 650mm x 260mm ?

12. Czy Zamawiajacy dopusicza do udzialu w postepowaniu stél 2 wézklem na wyposatenie
skladajacym sig ze stelata i kosaty na akcesoria wykonanych ze stall lerdzewne?

13. Cay Zamawiajacy wydtuty termin dostawy do 60 dni?




Odpowiedź na pyt 1: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 2: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 3: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 5: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 6: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 7: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 8: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 9: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 10: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 11: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 12: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 13: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 14: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
UWAGA!!!
W załączniku nr 15 (Formularz spełniania parametrów technicznych dla zadania nr 2A) w kolumnie pt. „Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca”, w celu potwierdzenia, że zaoferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przy każdym parametrze podać numer odpowiedzi Zamawiającego w której dopuścił on parametr zaproponowany przez Wykonawcę.
Zestaw pytań nr 9 (zadanie nr 2A)

1.      § 1 ust. 5 wzoru umowy: 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia dokumentacji serwisowej. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy niezbędnej instrukcji obsługi oraz dokumentów gwarancyjnych.

Wymagana przez Zamawiającego dokumentacja może stanowić dokumentacje techniczną, która zgodnie z przepisami ustawy z 16 kwietnia 1993 r, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), nie może być przekazana do publicznej informacji.  Zakres dokumentacji serwisowej, o  który ubiega się Zamawiający może bowiem stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie z brzmieniem ww. aktu prawnego Art.11, ust. 4 ustawy- wiążąco wskazuje co stanowić może tajemnicę przedsiębiorstwa-cyt.” Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”.
Należy również pamiętać, że ingerencja w sprzęt bez udziału autoryzowanego serwisu w sposób naturalny musi powodować utratę uprawnień gwarancyjnych, ponieważ żaden producent nie zapewni prawidłowego działania swego produktu nie mając pewności, czy jest on serwisowany w sposób właściwy. 

2.      § 5 ust. 12  wzoru umowy:  

       Zgodnie z zapisami ust. 12  wszelkie wymagane zgodnie z instrukcją obsługi przeglądy serwisowe i naprawy gwarancyjne wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części w okresie gwarancyjnym, Sprzedawca wykona na własny koszt. 
       W związku z tym, że  część producentów urządzeń przeprowadza odpłatne przeglądy serwisowe i gwarancja nie obejmuje wymiany materiałów eksploatacyjnych, prosimy o zmianę zapisów warunków gwarancji w tym zakresie i potwierdzenie, że koszt materiałów eksploatacyjnych wymienianych podczas okresowych przeglądów jest po stronie Zamawiającego. Zwracamy uwagę, że ujęcie w cenie ofertowej kosztu materiałów eksploatacyjnych w znacznym stopniu wpływa na podniesienie ceny oferty, ponieważ wymiana np. żarówki przez pracownika szpitala jest zdecydowanie tańsze niż wysłanie pracownika autoryzowanego serwisu. 

        Zwracamy ponadto uwagę, że rozszerzenie gwarancji na materiały eksploatacyjne wielorazowego użytku i akcesoria zużywalne mogłoby doprowadzić do nadania Zamawiającemu uprawnienia skutkującego praktycznie nieograniczonym przedłużeniem okresu gwarancji. To z kolei  spowodowałoby, że nie możliwe będzie skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione- teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

        Elementy zużywalne ze swej natury ni podlegają naprawie w przypadku zużycia – muszą wtedy podlegać wymianie - wobec tego zgodnie z brzmieniem art. 581 §1 k.c. gwarancja na te elementy musiałaby biec od nowa, co z kolei oznaczałoby dożywotnią gwarancję na materiały zużywające się szybciej niż trwa gwarancja (np. 24 m-ce). Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana postawie Zamawiającego, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość materiałów eksploatacyjnych Zamawiający zamówi – jest ona nieograniczona. 

3.     W związku z tym, że zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych nie istnieje rejestr wyrobów medycznych, a dokumenty wysyłane do Prezesa Urzędu to powiadomienie/zgłoszenie/wniosek o przeniesienie, prosimy o zmianę zapisów w formularzu spełnienia parametrów na:  Urządzenia medyczne klasy IIb, załączyć Deklarację Zgodności; certyfikat CE dla producentów z Unii Europejskiej lub potwierdzenie powiadomienia/zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych dla producentów spoza Unii Europejskiej. 

4.    Prosimy o potwierdzenie, że kolumny z Zadania 2A będą montowane na salach operacyjnych w Segmencie A lub wskazanie pomieszczeń, w których będą montowane.
Odpowiedź na pyt. 1: Zamawiający w § 1 ust. 5 pkt 5 umowy wymaga dostarczenia: paszportu technicznego w którym będzie odnotowane przez serwisanta sprzedającego, że urządzenie jest dopuszczone do eksploatacji oraz wyznaczonym terminem kolejnego przeglądu serwisowego. 
Odpowiedź na pyt. 2: Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 11 do Siwz (Wzór umowy dla zad. 2). Treść § 5 ust. 12 brzmi następująco: „Wszelkie wymagane zgodnie z instrukcją obsługi przeglądy serwisowe i naprawy gwarancyjne wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części (z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych) w okresie gwarancyjnym, Sprzedający wykona na własny koszt.”
Odpowiedź na pyt. 3: Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 15 do Siwz (Formularz spełniania parametrów technicznych dla zadania nr 2A). W pkt 16 tabeli (dot. kolumn chirurgicznych) i w pkt 18 tabeli (dot. kolumn anestezjologicznych) wprowadza się następująca treść: „Urządzenia medyczne klasy IIb, załączyć Deklarację Zgodności; certyfikat CE dla producentów z Unii Europejskiej lub potwierdzenie powiadomienia/zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych dla producentów spoza Unii Europejskiej”
Odpowiedź na pyt. 4: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi, gdzie wskazano sale.
Zestaw pytań nr 10 (zadanie nr 2A)
[image: image21.png]1. Dotyczy kolumn anestezjologicznych i chirurgicznych: Zamawiajacy w SIWZ Zapisat:

Glowica kolumny pionowa, o przekroju min.
pieciobocznym (scianki boczne ustawione pod
katem ulatwiajacym dostep z boku i przodu) z
mozliwoscia samodzielnego ustawiania polek i
osprzetu dodatkowego na przestrzeni min.
100cm w pionie.

Kolumna wyposazona w punkty poboru gazow
(typ AGA) zamocowane na bocznych scianach
glowicy, dostepne od przodu i z boku (Scianki
ustawione pod katem <75° w stosunku do
powierzchni frontu):

-tlen szt.2
- powietrze szt
- proznia szt.2

tlen i proznia rozdzielone po jednej sztuce na
strone prawa i lewa

Prosimy o dopuszczenie kolumn o przekrojach min pigciobocznych jak na zataczonym szkicu:




[image: image22.png]2. Prosimy o sprecyzowanie ilosci kolumn anestezjologicznych i chirurgicznych.

3.Zamawiajacy w SIWZ zapisat: Podéwietlane wskazniki umieszczone na przegubach pokazujace
wizualnie stan zahamowania fozysk ramienia. Prosimy o dopuszczenie kollumn bez wskaznikow,
poniewat kolumna caly czas pozostaje zahamowana - jej obrdt mozliwy jest jedynie po weiénieciu
praycisku zwalniajacego hamulec. Parametr ten nie ma adnego wplywu na funkcjonalnos i zgoda
przyczyni si do obnizenia wartosci ofert.




Kolumna chirurgiczna:

Odpowiedź na pyt 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 3: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 4: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 5: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 6: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 7: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 8: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.
Kolumna anestezjologiczna:

Odpowiedź na pyt 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 3: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 4: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 5: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 6: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 7: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 8: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 9: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 10: Tak, potwierdza.
Odpowiedź na pyt 11: Tak, potwierdza.
Odpowiedź na pyt 12: Tak, potwierdza.
Odpowiedź na pyt 13: Zamawiający potwierdza.
Odpowiedź na pyt 14: Zamawiający nie udziela odp. z uwagi na odp. TAK w pyt. 13.
UWAGA!!!
W załączniku nr 15 (Formularz spełniania parametrów technicznych dla zadania nr 2A) w kolumnie pt. „Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca”, w celu potwierdzenia, że zaoferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przy każdym parametrze podać numer odpowiedzi Zamawiającego w której dopuścił on parametr zaproponowany przez Wykonawcę.
Zestaw pytań nr 11 (zadanie nr 2A)
[image: image23.png]. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy bedzie wymagat na etapie realizacji
zaméwienia osobnej deklaracji zgodnosci dla wyrobu medycznego dia rur
miedzianych ozmakowanych znakiem CE uiytych na wykonania sytemu
rurociagowego do gazow medycznych (instalacji gazéw medycznych). Koniecznosé
taka wyrazit Urzad Rejestracji w pismie, ktére zalaczamy do pytania (prosimy o
niepublikowanie tresci pisma w odpowiedziach.



[image: image24.png]Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o nastepujacych parametrach?

Noworodkowe stanowisko resuscytacyjne fabrycznie nowe, nie powystawowe, nieuzywane, rok produkeji 2014
Spetnia wymagania ,CE”, nr certyfikatu

Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowigzujacymi w Polsce

Ogrzewacz materacem grzewczym o wymiarach min. 61X34cm

Odchylane écianki boczne

Plynna regulacja nachylenia materacyka przynajmniej min. od +10st. do -10st.

Na kélkach z hamulcami

Kotka podwdjne

Wygodne uchwyty do przemieszczania inkubatora znajdujace sie 2 przodu i 2 tytu inkubatora
Podstawa z elektrycznie regulowang wysokoécia

Pedaly sterowania wysokoci z mozliwoscia umieszczenia po katdej stronie inkubatora
Zintegrowana taca na akcesoria reanimacyjne

Zintegrowane wkiady do szuflad

Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skory dziecka w zakresie min. 28 — 39st. C.
Mierzona  wyéwietlana temperatura skory pacjenta min. 18-43st. C.

W komplecie 2 wielorazowe czujniki tem peratury skéry

Tryb automatycznego nagrzewania

Zintegrowany ssak sterowany z boku inkubatora, zasilany powietrzem podiaczonym do inkubatora
Ciénienie ssania w zakresie min. od 0 do 150 mmHg

Zintegrowany, sterowany z kolumny inkubatora, mikser tlen/powietrze z plynna regulacia stezenia tlenu
Zintegrowany w kolumnie inkubatora manometr

Obustronnie dostepne glebokie pojemniki na akcesoria

Pojemniki na akcesoria dostepne nawet po odchyleniu wszystkich écianek bocznych

Resuscytator reczny dla noworodkow



[image: image25.png]Pytania dotyczace SIWZ i wzory umowy:

Pytanie 1-SIWZ, pkt. 3

2wiracany sig 2 uprzejma prosba o zmiane zapisow dotyczacych terminu realizacji zamowienia w
2akresie zadari 24, 2, 2€, 2F poprzez jego wydluzenie do 12 tygodni od daty podpisania umowy.
Termin 30 dni jest zbyt krétki zwatywszy na stopien zlotonosci zamawianych urzadzed, ktore sg
produkowane &igle pod wytyczne Zamawiajacego zawarte w SIWZ.

Pytanie 2 - wzér umowy (zafacznik nr 11 do SIWZ), §3 ust. 3

Zuracanyy sl z prosbq o dopisanie do w/w zapiséw zastrzetenia o treéci: ,W przypadky
nieviszcienia przez Zomawigjqcego 2apfaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania
Wykonacy do zoplaty, Wykonawea ma prowo dokonat przelewu wierzytelnosci zgodnie z art. 509
k. azotrzezenie umowne wyratone wzdaniu poprzedzojgcym strony traktug, jako nieistniejgce”





Odpowiedź na pyt 1: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 2: Patrz: Formularz cenowy
Odpowiedź na pyt 3: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań. 
Odpowiedź na pyt 1: Zamawiający będzie wymagał na etapie realizacji zamówienia osobnej deklaracji zgodności wytwórcy Aprobaty CE dla jednostki notyfikowanej, potwierdzenia zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, dla następujących wyrobów: -kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne klasa Iib,

- strefowe zespoły kontrolne gazów medycznych klasa Iib,

- źródła gazów medycznych tlen, podtlenek azotu, powietrze, próźnia klasa IIb/IIa
- panele nadłóżkowe i mosty sufitowe klasa IIb

- rury do gazów medycznych i złączki klasa IIa

Zamawiający nie dopuszcza oznakowania całej instalacji jako kompletnego wyrobu znakiem CE
Zestaw pytań nr 12 (zadanie nr 2E)
1. Czy w ramach punktu 2b tabeli formularza spełniania parametrów technicznych,  Zamawiający dopuści odpowiednio profilowane siedzenie blatu stołu bez konieczności stosowania odejmowanych segmentów z odejmowanym wałkiem oporowym krocza dającym zamocować się po lewej lub prawej stronie krocza? Siedzisko jest tak skonstruowane, aby bez użycia dodatkowych modułów można było uzyskać dostęp do lewego lub prawego biodra.

2. Czy Zamawiający dopuszcza podgłówek w kształcie podkowy z odejmowanym materacem?

3. Czy Zamawiający dopuszcza długość blatu bez podgłówka i podnóżków 1075 mm?

4. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości blatu 710 – 1180 mm co stanowi zakres regulacji większy niż wymagany?

5. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją oparcia pleców -45 +70 co stanowi zakres większy niż wymagany?

6. Czy Zamawiający dopuści lepsze rozwiązanie i bardziej funkcjonalne polegające na elektrohydraulicznej regulacji segmentu oparcia pleców?

7. Czy z uwagi na zastosowanie blatu ortopedycznego i odejmowanych segmentów do operacji barku Zamawiający wymaga bezwysiłkowej regulacji segmentu pleców z pilota?

8. Czy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta oraz zapewnienia nieprzerwanej pracy bloku np. podczas awarii zasilania w stole, czy jakiejkolwiek awarii sterownika elektrycznego (pilota, panelu) Zamawiający wymaga stołu z dodatkowym mechanizmem hydrauliczna-mechanicznym do regulacji funkcji stołu i blatu?

9. Czy Zamawiający dopuszcza stół wyposażony w pilot przewodowy i panel na kolumnie wyposażony w diodowy wskaźnik naładowanej baterii?

10. Czy Zamawiający wymaga stołu z pilotem przewodowym i panelem na kolumnie wyposażonym w diodową sygnalizację konieczności wezwania serwisu? 

11. Czy Zamawiający dopuszcza stół z podstawą na bazie prostokąta zapewniającą dobry dostęp chirurga do blatu stołu? 

12. Czy Zamawiający dopuszcza przystawkę do artroskopii stawu kolanowego w pozycji leżącej pacjenta z miejscem na oparcie kolana z dwoma szczękami dociskowymi z regulacją odległości? Część nośna przystawki wykonana ze  stali nierdzewnej z wykończeniem matowym z możliwością regulacji wysokości przystawki oraz kąta nachylenia w osi X i Y w stosunku do blatu stołu?

13. Czy Zamawiający dopuszcza podpórkę do operacji ręki o wymiarach 650 x 350 mm (w kształcie prostokąta) z możliwością wykonywania zdjęć RTG, monitorowania aparatem C, zmiany wysokości o konstrukcji ze stali nierdzewnej?   

Odpowiedź na pyt 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 3: Zamawiający dopuszcza  urządzenie o parametrach opisanych w Siwz.
Odpowiedź na pyt 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 5: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 6: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 7: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 8: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 9: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 10: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 11: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 12: Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach opisanych w Siwz.
Odpowiedź na pyt 13: Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach opisanych w Siwz.
UWAGA!!!
W załączniku nr 15 (Formularz spełniania parametrów technicznych dla zadania nr 2E) w kolumnie pt. „Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca”, w celu potwierdzenia, że zaoferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przy każdym parametrze podać numer odpowiedzi Zamawiającego w której dopuścił on parametr zaproponowany przez Wykonawcę.
Zestaw pytań nr 13 (zadanie nr 2E)
[image: image26.png]Zwracamy sig 2 prosba o zmiang w/w zapisow poprzez wydiuzenie terminu przewiczianego
na naprawe do 5 dni roboczych i 14 dni roboczych w praypadku koniecznotci sprowadzenia czeéci
zamiennych spoza granic Polski.

Pytanie 4 ~ wzér umowy (zatacznik nr 11 do SIWZ), §5 ust. 3
Zwracamy sie z prosba o usuniece koniecznosci udostepnienia podzespolu zastepczego.
Obowiazek taki cigtacy na wykonawcy powodule, iz zobowigzany jest on do posiadania na

stanie dodatkowego egzemplarza sprzgtu bedacego przedmiotem umowy a jego koszty uwzglednic w

cenie oferty. Rezygnacja z tego 2apisu pozwoll wykonawcy przedstawic oferte najkorzystiejsza pod

wagledem finansowym.

Pytanie § = wdr umowy (zatacznik nr 11 do SIWZ), §7 ust. 112

Zwracamy si 2 uprzejma prosby o modyfikacje w/w zapisow poprzez naliczanie kar
umown /ch naleznych Zamawiajacemu za zwloke w realizacjl przedmiotu zmadwienia i za zwioke w
naprawie od wartosci spragtu dostarczonego/naprawionego ze zwloka.

Pytanie 6
Ciy Zariawiajacy potwierdza, te gwarancja na urzadzenia medyczne nie obejmuje praypadkéw
naturalriego zuycia sig (ne skutek korzystania 2 nich przez uiytkownika) akcesoriow, czgéci i
materiaiw /elementéw zuzywalnych (eksploatacyjnych), a takte wyrobow jednorazowego uzytku
wehodzicych w sklad przedmiotu umowy, a w szczegdinoscl, ze nie znajduja do nich zastosowania
zapisy dotyczace przediuzenia | odnowienia gwarancji?

Pr2y odmiennej niz wyte] zaproponowana interpretacji, nie bedzie motliwe skalkulowanie ceny
oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiajacego, bowiem nie jest motliwe przewidzenie, jaky
ilosé raiy materiaty eksploatacyjne beda wymienione — teoretycznie motliwa jest nieograniczona
ilodé wyian.




[image: image27.png]Fytanie 7 - zalqcznik nr 15 do SIWZ

Prosimy Zamawiajacego o dostosowanie zapiséw zatacznika nr 15 do SIWZ do wymogow
nowej Lstawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (D2.0.10.107.679) | wykreSlenie
wymogu dolqczenia do ofert wpisu lub zgloszenia do rejestru Wyrobéw Medycanych, Zgodnie 2 w/w
ustawq Rejestr Wyrobéw Medyczaych nie istnieje, o jedynymi dokumentami potwierdzajacymi fakt
dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu | do utywania sq: deklaracja zgodnosei | certyfikat CE
(jezeli dotyczy).

Aktualnymi- dokumentami wydawanymi przez Urzad Rejestracji Produktéw Lecaniczych,
Wyrobow  Medyczaych | Produktow  Biobéjczych  sq  potwierdzenla  dokonania
zgfoszeria/powiadomienie albo zlotenia wniosku o preeniesianie danych wyrobéw medycznych,
Zadanie tych dokumentéw (wymienionych w art. 58 oraz 133 | 134 ustawy o wyrobach medycznych z
20.05.2010 r. (zwanej dalej ,ustawa o wyr. med.”)) nie znajduje uzasadnienia prawnego, ani na
gruncie 35 ust. 1 pkt. 3 rozporzadzenia z 30.12.2009 . w sprawle rodzajow dokumentaw, jakich moze
tadac zamawlajacy od wykonawcy, oraz form, wjakich te dokumenty moga byé skladane, ani przede
watystkim na gruncie rozdiatu 7 ustawy z 20.05.2010 1. 0 wyrobach medycznych. Dokumenty te nie
sq bowiem dokumentami dopuszczajacymi wyroby medyczne do obrotu lub do utywania.
Obowia:K, jakie ustawodawca narzuca na podmioty rynku wyrobdw medycznych w rozdziale 7 114
ustawy o wyr. med. (t. do dokonania zgloszer / powiadomief, czy przeniesienia danych) s3 bowiem
obowigzkami czysto administracyjnymi, w zaden sposéb nie uzalezniajacymi faktu dopuszczenia
wyrobéw do obrotu, czy utywania od ich spetnienial Takie stanowisko bylo wielokrotnie podkreslane
przez uriqd rejestracjl wyrobdw medycznych w caasie wejécia w 2ycie ustawy o wyr. med. O fakcie




Odpowiedź na pyt 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 3: Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach opisanych w Siwz.
Odpowiedź na pyt 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 5: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 6: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.
Odpowiedź na pyt 7: Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach opisanych w Siwz.
Odpowiedź na pyt 8: Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach opisanych w Siwz. Zamawiający nie dopuszcza na bloku operacyjnym elementów wykonanych ze skóry.
Odpowiedź na pyt 9: Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach opisanych w Siwz.
Odpowiedź na pyt 10: Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach opisanych w Siwz.
Odpowiedź na pyt 11: Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach opisanych w Siwz.
Odpowiedź na pyt 12: Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach opisanych w Siwz.
Odpowiedź na pyt 13: Zamawiający nie zgadza się na wydłużenie terminu dostawy .
[image: image28.png]dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu / uzywania decyduje (tylko i wytacznie) fakt zgodnego z
prawem oznakowania go znakiem CE (vide art. 11 ust1 ustawy o wyr. med.), o czym mote
2a¢wiadcza tylko deklaracia zgodnosci, a w praypadku wigkszosci klas ryzyka (zgodnie 2 art. 29 ust. §
ustawy > wyr. med.) takte certyfikat CE wydany przez jednostie notyfikowana




Odpowiedź na pyt 1: Zamawiający nie przedłuży terminu realizacji w ww. zadaniach.
Odpowiedź na pyt 2: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu.
[image: image29.png]Pytanie 3 - wzér umowy (zafacznik nr 11 do SIWZ), §5 ust. 3



[image: image30.jpg]Pytanie nr 7. dotyczy: 2zad.2A - param techniczno - uzytkowe - kolumna
anestezjologiczna

Czy Zamawlajacy dopusci kolumne o przekroju poprzecznym czterokatnym?
Uzasadnienie:
Pragniemy zauwazyé, ze réinica pomigdzy rozwiazaniem proponowanym a wymaganym nie
ma praktycznego znaczenia w przypadku codziennego uzytkowania kolumny. Rowniez fakt, ze
Zamawizjacy wymaga aby gniazda gazowe oraz elektryczne byly umieszczone na bocznych
scianach powoduje ze nie ma wiekszego sensu aby kolumna miata przekré] minimum
pigciobsczny.

Co wiccej powytszy wymég jest cecha charakterystyczna fednego producents kolumn
dostepnych na rynku. Zadne inne kolumny dostepne na poiskim rynku nie spelniaja
wymaganego parametru. Taki sposob okredlenia Przedmiotu Zaméwienia stanowi istotne
utrudnienie uczciwej konkurencji oraz éwiadczy o nierdwnym traktowaniu Wykonawcéw,
2 wigc jest niezgodny z Prawem Zaméwien Publicznych art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2.

Pytanie nr 8. dotyczy: zad.2A - param techniczno - uzytkowe - kolumna
anestezjologiczna

Czy Zamawiajacy dopusci kolumng ze $ciankami bocznymi ustawionymi pod katem
77° w stosunku do powierzchni frontu?

Uzasadnienie:

Pragniemy zauwaiyé, ze tak mata réznica (2°) pomiedzy rozwiazaniem proponowanym a
wymaganym nie ma praktycznego znaczenia w przypadku codziennego uzytkowania kolumny.
Pozytywna odpowiedz na to pytanie pozwoli na zaoferowanle kolumn renomowanego
producenta oraz z pewnoscia obnizy ceng zakupu kolumn przez Zomawiajacego.

Pytanie nr 9. dotvgzy; zad.2A - param techniczno - uzytkowe - kolumna
anestezjologiczna

Czy Zamawiajacy dopusci kolumne w ktérej gniazda elektryczne sa mocowane
powyzej gazowych?

Uzasadnienie:

Pragniemy zauwaiyé, Ze wymagane rozwigzanie nie jest praktykowane przez renomowanych
produczntow kolumn ze wzgledow bezpleczefistwa. Co wigcej pragniemy podkreslic ze
dostarczyligmy iz Kilkaset kolumn do kilku Kiinik uniwersyteckich w catej Polsce i ie zdarzyko
sig aby konfiguracja chocby jedne]  nich uwzgledniaia takie rozmieszczenie gniazdek.





Odpowiedź na pyt 3: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu.
Odpowiedź na pyt 4: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu.
Odpowiedź na pyt 5: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu.
Odpowiedź na pyt 6: Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 11 do Siwz (Wzór umowy dla zad. 2). Treść § 5 ust. 12 brzmi następująco: „Wszelkie wymagane zgodnie z instrukcją obsługi przeglądy serwisowe i naprawy gwarancyjne wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części (z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych) w okresie gwarancyjnym, Sprzedający wykona na własny koszt.”
[image: image31.jpg]utrudniznie uczciwej konkurencji oraz éwiadczy o nieréwnym traktowaniu Wykonawcow,
iec sest niezgodny z Prawem Zamowier Publicznych art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2.

a

Pylaniz nr 2. dotvczy: zad.2A - param techniczno - ufytkowe - Kolumna
chirurgiczna

C2y Zamawiajacy dopusci kolumne o przekrofu poprzecznym czterokatnym?

Uzasad sienie
Pragniemy zauwatyc, ze réinica pomiedzy rozwiazaniem proponowanym a wymaganym nie
ma pratycznego znaczenia w przypadku codziennego uzytkowania kolumny. Réwniez fakt, ze
Zamaw ajacy wymaga aby gniazda gazowe oraz elektryczne byly umieszczone na bocznych
$cianach powoduje ze ne ma wigkszego sensu aby kelumna miala przekrj minimum
piecioboczny.

Co wigcej powyzszy wymég jest cechy charakterystycznq jednego producenta Kolumn
dostepryeh na rynku. Zadne inne kolumny dostgpne na polskim rynku nie speiniaja
wymaganego parametru. Taki sposob okreslenia Przedmiotu Zaméwienia stanowi istotne
utrudnienie uczciwej konkurencfl oraz $wiadczy o nierownym  traktowaniu Wykonawcéw,
2 wigc jest niezgodny z Prawem Zambwien Publicznych art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust, 2.

Pytanie_nr 3. dotvezy; zad.2A - param techniczno - ufytkowe - kolumna
chirurgiczna

Czy Zamawlajacy dopuscl kolumne ze
77° w stosunku do powierzchni frontu?
Uzasaduiegie:

Pragnieny zauwayé, ze tak mala réznica (2°) pomiedzy rozwiazaniem proponowanym a
Wymaganym nie ma praktycznego zriaczenia w przypadku codziennego uzytkowania kolumny.
Pozytynna odpowied: na to pytanie pozwoli na zaoferowanie kolumn renomowanego
producenta oraz  pewnotcia obnizy ceng zakupu kolumn przez Zamawiajacego.

nkaml bocznymi ustawionymi pod katem

Bytanic_nr 4. dotyczy: zad.2A - param techniczno - ulytkowe - kolumna
chirurgiczna

Czy Zamawiajacy dopusci kolumne w ktérej gniazda elektryczne sa mocowane
Ppowyze] gazowych?




[image: image32.jpg]Pytanie nr 10 dotyczy: zad.2A - param techniczno - utytkowe - kolumna
anestozjologiczna

Prosimy o wyfaénlenle, czy Zamawiajacy zi
Uzasacnienie:

Pragnicmy zwricié uwage, e powyszy udéwig polki jest w peini wystarczajacy do
umieszczania niej niezbednego sprzetu chirurgicznego. W clagu ostatnich kilku lat
wyposazyliémy w nasze kolumny wiele szpitall w Polsce, w tym Kilka kiinik uniwersyteckich
majacych najwysze wymagania, | ani razu nie spotkaliémy si¢ z opinia, ze udiwig 40 kg
dostar:zonych pofek jest niewystarczajacy.

kceptuje potki o udiwigu 40 kg





Odpowiedź na pyt 7: Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 15 do Siwz (Formularz spełniania parametrów technicznych dla zadania nr 2E). Pkt 33 tabeli (dot. stołu operacyjnego) otrzymuje  następującą treść: „Deklaracja zgodności lub Certyfikat CE (jeżeli dotyczy)”
UWAGA!!!
W załączniku nr 15 (Formularz spełniania parametrów technicznych dla zadania nr 2E) w kolumnie pt. „Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca”, w celu potwierdzenia, że zaoferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przy każdym parametrze podać numer odpowiedzi Zamawiającego w której dopuścił on parametr zaproponowany przez Wykonawcę.
Zestaw pytań nr 14 (Zadanie nr 2E): 
[image: image33.jpg]Uzasadaienie:
Pragniemy zauwazyé, 2e wymagane rozwiazanie nie jest praktykowane przez renomowanych
producentéw kolumn ze wagledéw bezpieczeristwa. Co wiecej pragniemy podkreslié e
dostarczylismy juz kilkaset kolumn do kilku Klinik uniwersyteckich w catef Polsce i nie zdarzylo
sie aby konfiguracia choéby jednej z nich uwzgledniata takie rozmieszczenie gniazdek.

Pytaniz nr 5. dotvcay: zad.2A - param techniczno - uiytkowe - kolumna
chirurgiczna
Prosimy o wy,
Vzasadienie:
Pragniemy zwrécié uwage, ze powytszy udiwig poiki jest w peini wystarczajacy do
umleszzania niej niozbednego sprzetu chirurglcznego, W ciagu ostatnich kilku lat
wyposazylismy w nasze kolumny wiele szpitali w Polsce, w tym Kilka Kiinik uniwersyteckich
majacyzh najwytsze wymagania, i ani razu nie spotkalismy sig z oplnla, e udiwig 40 kg
dostarczonych pofek fest niewystarczajacy.

czy Zamawiajacy zaakceptuje potki o udiwigu 40 kg

Bvtania_or 6.:_dotvczy; 2ad.2A - param techniczno - uiytkowe - kolumna
anestezjologiczna

Czy Zamawlajacy w ramach réwnowaznoéci do punktu nr 6 (podéwietiane wskazniki
na priegubach) dopusci kolumng z  przegubaml i prayciskami zwalniajacymi
zahamowanie fotysk ramion oznaczonymi kolorami w sposéb ulatwiafacy obstuge
kolumny: przycisk i obslugiwane przez ten przycisk ramie oznaczone takim samym
kolorem (innym, ni2 drugi przycisk i drugie ramie)?

Uzasadiienie:

Pragniemy zauwatyé, ze réznica pomigdzy rozwiazaniem proponowanym a wymaganym nie
ma pruktycznego znaczenia w przypadku codziennego uzytkowania kolumny. Co wigcef
wymagina funkejonalnosé jest cecha charakterystyczna jednego producenta kolumn
dostepriych na rynku. Zadne inne kolumny dostepne na polskim rynku nie spelniaja
wymaganego parametru. Taki sposdb okredlenia Przedmiotu Zaméwienia stanowi Istotne
utrudniznie uczciwe) konkurencfl oraz éwiadczy o nlerdwnym traktowanlu Wykonawcéw,
a wige jest niezgodny z Prawem Zamdwien Publicznyeh art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2.





Odpowiedź na pyt 1: Zamawiający nie zgadza się na zmianę.
Odpowiedź na pyt 2: Zamawiający nie zgadza się na zmianę.
Odpowiedź na pyt 3: Zamawiający nie zgadza się na zmianę.
Odpowiedź na pyt 4: Zamawiający nie zgadza się na zmianę.
Odpowiedź na pyt 5: Zamawiający nie zgadza się na zmianę.
Zestaw pytań nr 15 (Zadanie nr 2C)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie z rodzajem wyposażenia i o parametrach opisanych w Siwz.
Uwaga!!! Nowy termin składania i otwarcia ofert:
- składanie ofert: 15.07.2014 r godz. 10:00

- otwarcie ofert: 15.07.2014r. godz. 10:15
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                w Brodnicy 
         Dariusz Szczepański

       (oryginalny podpis w  aktach sprawy)
