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ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY
ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica 
tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101
[image: image2.png]1. Dotyezy Formularza spelniania parametréw technicznych dla zadania nr 3 —
wielorzgdowy tomograf komputerowy, Generator/lampa RTG pkt. 6
Zamawiajacy wymaga w tym punkcie:

Szybkos¢ chlodzenia >1600 KHU - 2 pkt.
6 | anody min. 1500 tak, podat <1600 KHU - 0 pkt.
KHU/min

Tak sformulowany parametr graniczny, uniemozliwia zaoferowanie kidregokolwick z
tomograféw komputerowych oferowanych przez nasz firme, w tym najnowoczesnicjszego na
Swiecie 320-rzedowego tomografu komputerowego Aquilion ONE, co stanowi o naruszeniu
przez Zamawiajacego zasad: rownego traktowania wykonawedw i uczeiwej konkurencji
Pragniemy wyjasnié, szybkos¢ chlodzenia anody jest cecha tylko i wylacznie technologiczna,
wynikajaca z roznic konstrukeyjnych pomiedzy tomografami oferowanymi na rynku przez
rznych producentéw. Nalezy wyjasnié, ze poszczegélne elementy systemu i ich parametry, a
2wlaszeza parametry lampy rig i generatora, powinny by¢ dobrane tak, aby umozliwié
wykonanie kazdego badania bez przestojow zwiazanych z koniecznoscia chlodzenia lampy i
bez utraty wartosci diagnostyczncj uzyskiwanych obrazow.
Wartosci powyzszego parametru oferowana przez firmg Tfshibn ksztaltuje si¢ na nastepujacym
poziomic:
o Szybkosé chlodzenia anody - 1386 kHU/min









                       Brodnica, dn. 04.06.2014r. 
DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
Sprawa nr: ZP/4/2014

Pytania i odpowiedzi nr 2 (Zadanie nr 3)
Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/4/2014 
Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt.” Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – sprawa nr ZP/4/2014. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:
[image: image3.png]Obnizenie wartosci granicznej wymaganej przez Zamawiajacego do wartosci oferowane] przez nasza
firme, nie tylko w zaden sposéb nie ograniczy mozliwosci uzytkowych tomografu stanowiacego
przedmiot zamGwienia, ale umozliwi Zamawiajacemu wykonywanie wszelkich badari wymaganych
przez zapisami SIWZ z najwyzsza jakoseia obrazu oraz najnizsza dawka .

W zwigzku z powyiszym wnosimy o:
o modyfikacje tresci parametru opisanego w pkt 6 Generator/lampa RTG ~ poprzez
nadanie mu nastepujacego brzmienia:

| Szybkos¢ chtodzenia anody min. 1300 tak, 21300 kHU -2 pkt.
| kHU/min podaé <1300 kHU — 0 pkt.





[image: image4.png]2. Dotyczy Formularza spelniania parametréw technicznych dla zadania nr 3 —
wiclorzedowy tomograf komputerowy, parametry jakosciowe pkt. 18
Zamawiajacy wymaga w tym punkcie

umozliwiajacy obnizenie dawki
promieniowania nawet do 80% w
| poréwnaniu z rekonstrukcja FBP przy |
| tej samej jakosci obrazu poprawe
rozdzielezosci przestrzennej oraz do

68% niczaleznie od uzytej dawki | ‘
promieniowania |

Tteracyjny algorytm rekonstrukcji tak X00X ‘

18

Pragniemy zauwazy¢, ze poziom redukeji dawki promieniowania jest pojeciem wzglednym,
odnoszacym si¢ do poziomu poczatkowego dawki, ktéry kazdy z producentéw moze ustalic
na takim poziomie jak uwaza. W zwiazku z faktem, ze Zamawiajacy nie okreslit poziomu
poczatkowego dawki generowanej w trakeie realizowania procedur interwencyjnych, rzetelna
ocena skutecznosci, a tym samym ocena opisanego przez Zamawiajacego W tym punkcie
rozwigzania jest nie mozliwa.

Ponadto, nalezy wyjasnié, ze rozni producenci posiadaja w oferowanych przez sicbie
systemach rézne systemy redukcji dawki, stosowane rowniez w trakcie realizowanych
procedur interwencyjnych. Niektére z nich sa bardziej efektywne, niektére mnicj, w zwiazku
2 czym nalezalo by oceniaé nie sposoby redukowania / ograniczania dawki, ale cfekt
stosowania tych systemow.

W systemach produkowanych przez firme Toshiba generowana dawka promieniowania jest
najnizsza na rynku. W zwiazku z powyzszym nie ma koniecznosci stosowania algorytméw
obnizajacych dawke w stopniu tak wysokim jak W tomografach oferowanych przez firmy
konkurencyjne.

Ponadto algorytm rekonstrukcji oferowany w naszych tomografach umozliwia obnizenie
dawki promieniowania do 75%, co w polaczeniu z bardzo niska dawka wyjéciowa przckiada
sie na przekazywanie pacjentowi najnizszej ( w porownaniu do konkurencji) mozliwej dawki
sromlcniowanis.




Ad. 1.
Zamawiający zgadza się na zmianę parametru zaproponowaną w pytaniu z wyjątkiem zmiany  zasad punktacji. Zmianę treści Siwz dokonano w dokumencie zmieniającym pt. Zmiana nr 1 Siwz z dnia 4.06.2014r. i opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego.

[image: image5.png]Pozostawienie zapisu tego punktu uniemozliwia nam zaoferowanie kiSregokolwick z
tomograféw komputerowych oferowanych przez nasza firme, w tym najnowoczesnicjszego
na $wiecie 320-rzgdowego tomografu komputerowego Aquilion ONE, co stanowi o
naruszeniu przez Zamawiajacego zasad: réwnego traklowania wykonawcow i uczciwej
konkurencji.

W zwigzku z powyiszym, wnosimy o wykreslnie tego punktu z tresci SIWZ, lub zmiang
zapisu na nastgpujacy:

Tteracyjny algorytm rekonstrukeji tak XXX
umozliwiajacy obnizenie dawki
promieniowania nawet do 75% w
poréwnaniu z rekonstrukcja FBP przy
tej samej jakosci obrazu poprawe
rozdziclczosci przestrzennej oraz do
68% niezaleznie od uzytej dawki
promieniowania





[image: image6.png]3. Dotyezy Formularza spelniania parametrow technicznych dla zadania nr 3 -
wiclorzgdowy  tomograf komputerowy, ~Konsola lekarska pkt. 5
Zamawiajacy wymaga w tym punkcie:

Funkcjonalnosé konsoli polegajaca na XXX
| automatyeznym i manualnym
| wysytaniu badat na zdefiniowane
serwery PACS,

Prosimy o zmian tego zapisu poprzez dopuszezenie do udzialu w postepowaniu systemu
posiadajacego konsolg operatorska umozliwiajaca automatyczne wysylanie badafi na
zdefiniowane serwery PACS oraz wyposazonego w konsole lekarska posiadajaca mozliwos¢
polegajaca na manualnym wysylaniu badari na zdefiniowane serwery PACS.

Nalezy podkreslié, ze funkcjonalnos¢ ta nie ma znaczenia diagnostycznego i pozostaje bez
wplywu na jakos¢ wykonywanych bada. Zmiana o kira wnosimy pozwoli Zamawiajacemu
na wykonywanie wszelkich procedur diagnostycznych oraz na zapisywanie wszystkich bada.

Pozostawienie zapisu fego punktu uniemozliwia nam zaoferowanie ktSregokolwiek z
tomografow komputerowych oferowanych przez nasza firme, W tym najnowoczesnicjszego
na éwiecie 320-rzedowego tomografu komputerowego Aquilion ONE, co stanowi o
naruszeniu przez Zamawiajacego zasad: rownego traktowania wykonawcow i uczciwej
konkurencji.





Ad. 2. 
Zamawiający zgadza się na zmianę parametru zaproponowaną w pytaniu. Zmianę treści Siwz dokonano w dokumencie zmieniającym pt. Zmiana nr 1 Siwz z dnia 4.06.2014r. i opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego.
[image: image7.png]4. Dotyezy Formularza spelniania parametréw technicznych dla zadania nr 3 —
wiclorzgdowy tomograf komputerowy, Gwarancja i serwis pkt. 1 2.
Prosimy o poprawienic omylki pi w punkcie X.2. Zamawiajacy wymaga w
tym punkeie zaoferowania 36 miesicey gwarancji na system TK. Natomiast z punktu
X.1 oraz pozostalych zapisow SIWZ wynika, ze minimalny wymagany okres
gwarancji wynosi 24 micsiace na system TK oraz 36 miesiccy na lampe RTG.





[image: image8.png]W zwigzku z powyzszym, wnosimy o zmiang zapisu tego punktu na nastepujgey:

Funkcjonalnosé konsoli polegajacana | XXXXX
automatycznym i manualnym

wysylaniu badafi na zdefiniowane

serwery PACS, lub

funkcjonalnosc konsoli lekarskiej

polegajaca na manualnym wysylaniu

5 | badait na zdefiniowane serwery PACS tak
oraz funkcjonalnosé konsoli

operatorskiej polegajaca na

automatycznym i manualnym

wysylaniu badari na zdefiniowane

serwery PACS





Ad. 3. 
Zamawiający zgadza się na zmianę parametru zaproponowaną w pytaniu. Zmianę treści Siwz dokonano w dokumencie zmieniającym pt. Zmiana nr 1 Siwz z dnia 4.06.2014r. i opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego.


Ad. 4. Zamawiający dokonał sprostowania w dokumencie zmieniającym pt. Zmiana nr 1 Siwz z dnia 4.06.2014r. i opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego.
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